



jer Woboeigentrator dlent, in Vorbindung rait eine;a Osaill^- y 
grafen, zitt Sicbtbai^machmig von Hosonansikurven in einem 
quGn.zbe.'^^'ich von 5 bi-'j 22$ ’ills ohne ■iepeinhsurasolial tung. 

Im KyjT^/ellensoblet ]:ann or als normaler Ab;T;lolchgenQrator 

abor als T?.3sonan3Jcurv«nscb4,2?eiber fid- ZP-Piltar* wie au<sh 
2 ur 2ichtbai\nacliann der gesajiter) Dmrchlajjlauve von K®-T5rapfiia* 
gern benutct -garden, ^asc-elba aueb. fiir den UKv?~^peicd* \ 

Hier sestai-feet ar eauBardem oinen Gimv'andfroien Abgleieh dor 
t^iskriiainatordurve* lo. Tiereich dei- Fomsehfrequenaen kdnaon .. 
I'llt do!i Wobbel-denerator s.B. Blld-ZF-Veratilrkef abgeglichen 
cerden, ohne die n-oitraubende pimklTv^eise Aufnaiirao der Reao- 
aanzkuia/'an durcbf’dhren au raussen. T)le punktwelBS AufnahiHe 
brauchu nui* am oChluB. d*h. wenn dor ribcrloioh mib 



2* Wirkimggwaiag (siehe hlerzu Stromlaufplan 07-06.98025.1). . 

Gora^ apbeltet nadh dea t/beiiagarangspplnslpi^ 
ee an'bhaj't zwel Osztllaboren* denen d^r aloe fast avaf ‘ 

•: 112|[ riHz sohwingt und um maximal 4 I3Ha ait Hilfa ainey 
taacrbhpe gewobb«lt wird. Die zoa Wobbler' a*f order 
zahnepaanmg lab elnem Oszillegrafen su en1?aehraeii. .letctei^ 
dlant darm glelcbzsitig zur Siohtbajmn^ehung der Durchla^\*^|^! 
' Der i^eite .OaeilXetor 1st durcbetliaEd£>ar and triigt die 
. .Berelabe aafgeteilte Freqiienzskaia. Die Im lHachtell 
he&daB Mieebpre<&ikte werden der Aasgangsbuelufte de^ Oeailla^ ■ 
tore augefikiart. 

• ^ V- ■ ' 

Mn Markengeber orzaagt Sfefltt^ken a\o? froquenamflBlgea At^on^^.J 
sung des Sohlrabildes. • , o • • .' . 

• ‘ ’ ■ .vit:' 

Der WobbeXgeneratoi? let deaentepreobend’ in 4 l^mktlonegr^'^ ; 





pea unter^ilt und • • ;_ 

^ • <^UJ^'i->^'^iarabarer Os sillato-? , F^equenabepalofa 

von JO bi£3 'I '10 i;tHa (lia3c3s. System der BCG 81, 

2 ), 

03'wob’'^^ltsr O^aillatop , ?ro»iueas 113 

Hub + -'!• it'j;. (recbtes oystsui der Rolire So .3 

vUid l?.£al:tnnnr ';iir'e So beidco }.]oC‘ 31) 

>. i.tlscliatufQ . beotorioad aus pechtem Syobem . 
dor H'jhre S'i 2 und liriior. Systan der RbbPe 

^ • 'X, ' . • * 

^:art:3nyobo^ , bestehend aus 'v-suiiieaoBzillator 
(Unices S^/steia der Sbhre So 1) oTcd Verzep- 
rorstufe (rechten jysteui der Rolire So 1). ; 

• ‘ a 

2»1 >grc he t ltu.:ib aror Os a 11 la be r 

X)er ditL'cha binabare Osaillator schttrlngt. In Qt«ipualcl 28 cliaX 
tun^* 3r Irnnn uit iiilTe von C 8 uber einen 8C (bap®i~. 
ton I?requenzbereicb. von 30 bis lie rjHz kontlnul^jrllch. ' 
durchTjoctincat werde-n. lleser Sbndensator tra^ die Tp 9 ^ - 
quenzskala. Die HP~Amplitude f^dr die lileciwtufe wird vexit 
soinem fitter abgenommen. uad dlxekt dea Gitter dee redi^ 
ton Systems der He 2 susef-ahrt, Spale L 2 und ■ 

G 10 dleaen sum Ab^leich des Frequenzbereicbes 



l#2 Geyobbelter Osalllato3r 

Dlfiser Qezillator sebwiagt. auf 113 MHz. Seln Scbvring- \ 
icrels '/ird aas Spule L 3n der Bisiwi]£8q>aaitdt der 
Ho 3 und der, dem yb^iif«w>insB»g3verhriltnJUs enitsprechaftd. bj 
hinalntransformiertea ParallelkesjazitS-t der So 4 $eblX?^ 
det. Ole fiiT die iliBcbviag erforderliebe 
wlrd von seiniWi Sitter abeenommen und deo 

Mleehstufe siJKefiihrt* 

.*• • ■ >•? 

■ ' ■, * • .0 . -.r ■:■■..'■ ;i: 

Parallel ziM ficbwla^lqrals ‘4a« 





iU-zapfuns doi* Spule I, 3 Healct aaarS^e So deren ^: 
baid« Systems pai*allelij0s<sl:i0'bt0t sin^U Si© wii^t mlt 
Ihrea I-liaCenjchieber C 21 ¥ 13 der iiber W 16 / ' 

RV/ 4 (**Wobbl, Osail. Hub*^) / G 23 /9?v/ 14 au,i'©-fulp?toa 
oS-ssaabjispanniins als verUnderbarer kapaaibiver Widei^ 
stand und veipursacht somit die auai VJ’obbeln iiotwendlr-;© 
Prcquenzundaruns* die 'Vobbelunij; erfolgt zaitl inear, 5©- 
miiii <ies Verlaufs der 3dj©aalmDpaimun.s. Urn eln stehendes 
Blld zu erhalten, wird dor Sagesahn dar Basis d®s v©r^ ' 
wendeten Oezillo£p:‘afen entaommea.- Fur ain jLliffimori’relea 
Bild. 1st ain© Ablen2drre<iueas von ca. 25 - 50 Ha arfor- •' 
derllch. ilit Hllfs von RW 3 (”Arbsitspunkt'*) kann der' .;3: 
g^iiastlgsto Arbeitspunkt in Bezug auf den Wobbelhub un.d'' 
deasen Linearltat einrjesteilt werdeti. THi.' 4 dlent sur 
Einstellijaag des ^^obbelhubes, kuf der sleichsn A^hse altr^ 
Scbalter S 2 (**Aus’*), mit welchem dsr gev/obbelte Os^illXa- 
feor abgaachaltet werdaa kann. 



I>|«i ’{Jlsohutuf© wlrd aus j© ©in©ia Systam d©r HShren 
imd 3^ Jf.^bilda't, Oi© Meolmng. ©rfolgt addltiv :nit 
kopplnag^ di©r HF an d©r Katode der Mlscbstufa* Hler 
fo(lgjiKS,d« Pjpaqnansen gabildet: - • 

bat abges©halt©t©ia gawobbeltam. OAzillatifor: ■ 

V) Wis- 110 J<Ha (dlrelft voia durchstinu!d&ai^'.''^iiSA®^^^ 

%«3|^ ©|»S9SC3a^ gewobboltem Oszlllatorj 

b) Blfferenafre^uanz 3 bie 83 MHz W 

• a%» ©rglbt sick auB> / -s.^^ 

• , . • . t* . *• • r‘*. . 

- '11:5 -110 a 3 MHz und • , ■ •3' 

• 30 a 83 iffla ' • . ' -'J-rlfi 

'6.)..di©- erwt©- 0 b©^s_chwin 5 jttrig der Blfferenztreq,a©iizi ' 

i" . . : i ' >r ' vS- S*' * 

. 2. V (3 ' bis S3) a 6 bis 166 ;4Hz • 





augefulirt. Den eingescbedteteii ;;2^ 
aelgt GrlimmlBiiip© Gl-»1 an* Auf deir. 



d) die Sumnienf requena : 



113 + 50 = 143 Ilia bis 
113 + 1 iO =: 223 'Mz 

Jber 3 18 / EV/ 2 v/ird die HF der Aussanse- 

buchso Bu 2 au,';efuhrt<> 

'Tr;i'l:onr:3bo r 

'.)er :JarI:en ^‘bor besteht aus eineni Csaillator (Ed 1, lln- 
kes S^atQj), dassea Frequena 1 :;3Is bebrilrt, und elnex Yaj?- 
sarrerstufe (ltd 1, rechtec Syston). Die HF-Ampllfeude von 3 
ea., 15 bis 20 V" wlrd iiber C 6 dea 3i!jter dor Yerze 2 ?roj»*«~'-^ 
cbufo sui^’of’dhrb und dort on der Keilnlinie v©3?3errb. Dio = ^ 
sicli hierbei blldendeu H&raoalschen v/erden an der Anode , V 
der Verzerrerstiife ab/Tenomaen mxd -dber C 11 der HS’-Aus* 
f5an,33spaonang dberlagert* 31e ersckeinen auf d®a Ledcbt- 
scblpa les atigoschloBsenen. Osaillo'^afen als sbgenannte ? 
'’Obbrciarkea" in eineia Absband Von 1 MHz. it; Scbaltrer ,S 1* 
wird der A^arkenseber anodeneoltig ein- und ausgescbaltet, 
w^hrend nit den auf gleicher Achsa aitzenden Rogelwider^A^ 
stand R\V 1 ("’■.iarlronanplitude*’) die Aaplitude 
gerogelt bzw. ,gan?. auui VersclTwinden gebracbt CTft-pdun 
iSin v/eiterer AnschluB Bu 1 (’’JfeBsender'*) 

Jbariagerung elner von slnea iJeJaaender sugeftJturtern 
quenz, welcbe dann aborrC-airs ale *’Si7drna3*e* aitf- deiff 
Darohlauflcum^e ez>scnelnt und kontinulerllioh 
werdon kann, ■ ' “ 



' »•<• ..t- 



' ' ■■ ■ -. • *; .jSAA', ' *5 

Uber dea HetasteckbyV S 1 f 



waliler 110 / SlehetPtlli^Ba St,1 liad 

O’.c; r\ov> r> »ar> M .. . _a. « 



liegen 



^lev ;• f-/; • 

drbi StTonv^so^vn^zwel^ "und * zwsdtt ^ ^ 

- '• /'V 

'I • Me • Stttt>7SV«iba^>rgung- fiir zep^ t 

&flm^Xeher R^hareo CeiiiBQhtteBXlcJsL 



V tip* (»*) Ag 118 IS DD|tt8» 





G-leicbMchfcerr^nii^) 6,3' V" / 

1,2 Aifc5, 



ile m\;aiJivo l^^ya:iniviCfierzeu[;unr; 
vcn -7C>Yol!; f-'r die Arbeib^ptinkl>‘ 
91115= to ?^lun" 4er P-saktanarohre itnd 
ier Vorsei’TOoretuiTo. 'l&fjer G3.eich- 
richtor-ar; oii:^ (lilinv. ickpiebtunc) 
bostolit au':' df: i 'J?TOckoa<5lGiclii'iobter 
Gr 1, deci Ladeblock ^ 2a, dor Oieb- 
ke’Gte I / C 2b und. -loin .Stabili- 
sator G1 2. '^ile Btabiltsiarun^ urd 
gute r.i€bun~i let orforderlich, ua 
sine ArbeitspimId7Yorla:Ssrun.^ baw. 
eine zusatslirhe Modulation der Eeak' 
tonzrbhiyj diircli oino Brd..iu'iSpannun,‘” 
zu varaoiden. 



dor Gleichrichtarzwei;^ fur die Ano- 
denstroaYerGorsun^ aller Rdliren, 
(2p0 und '^5 Volt=)* lUe 'Gieiciiricla— ’ 
tun^;^ der Aiiodenwechselapajonuns er- 
folgt in dor Pblirg Rii 1 (EZ 30). • 

Glo Gloiclispaanung wird dor Katode 
der EZ &&—entaoimen and dem Lade— 
bieoJt C lit iHitJof illirt . Oroakel ^ ' uadE' 

Anodeaaptomwftg* 'in ffiousleitung 
liegt dl^ Aaodensicherung Si 3- 



3. Aufban ■ .■ '-v 

Doff Wobbelgenerabor eetsit sioh in icons trulctiver S^ioAicht aosi 
der eiswatlichen Generatorachaltuais und’ doffl 
luen, die belde selbstondis^aElnbeitea an der’ 
des Sara^pB^befestlgt siudi Del* iGenerator 1st unfeei*' 

‘ > header Ye^vfimdi^ voh Kleins'^ auteilen (Potent lone terV^’f^da:^ 
' stSaidei’ Mondeasatoren) md tiiDiAi(\ixT6hpe^ in. 




V/eise au:r,^^baut; un<J durcb elue A.bschlrrnhaube *e,Ten daa HetZ' 
gerat abcjQ^chirmt*. Hach Abzieher der Haube Bind alle Scli&lt' 
teil« do3 Generaborc ‘requcui 3u;’:i’iiglich. 



i’>le '"iaf i-tbrun.^ dor 'SaijricbSEpan.r.un'^ren vyui Ketzr^eratf arfol'' 5 t 
fiber 5 Lb'jverbiudun;;;en . 



Samblicbe Bedienmi jbe-leaenbe, .ilcalcn und .\nSchluBbuchsen 
(auijer .’Jrdbuclise and uf;zaiii:c’5l'jB) yind auJT der Proatplatfce 
ongoordnot. ilacli Liaen von vier }jefesui:pir:;b3chrauben liana ^ 
das Gerat; aa-i' einoji stabilen, :ait l-ra.Gji'iff veroelienea ■'jla«h~ 
geh-'nane nadi vorn lieraa-'-ra-ezo 'jeii n'er-Ien. 

Aa der Ruclrseite besibat das Gebause einen Durclibroch., hinter 

\ 

dea Brdbueliso, iJetzspaanimgsvTi'.hler, ITebzanschluBs ceeker und 
Gicherun.' 5 Gn angeoronet sind. . , , 







V o r 1 a u f i ? 



■r G c h t i i s c h o 



a !j q a 



Jllc'rbricche 7Verte 



1 . ii’roquenabereich: 



5 bis 225 durchsti xib.xi* 

uatgrteilt ia iic Deroiche: 

5 bia 85 HHz ) 

6 bis 166 ilHz ; gewobbelt 

143 bis 225 Miz ) 

50 blE 110 MHz unsewobbelt 



2 . Sinlauf zelt; I 



ca. 30 Minuten 



5 . Fr^quofizunsicherheit ; 

» 

3«1 bei Netzschwankangen von 10 % 
3*11 Markanoszlllafcor 

» 

5*12 Gewobbolter Oszlilator 
5»15 Ourchatlmabarer Oszillator 



= 3 o/oo 
^ 2 o/oo 
~ 2 o/oo 



3»2 Uber sine Zelt von 3 Stunden: 
3.21 MarkenoszillatGr 
3*22 Gewobbelter Oszillator 
5.23 DurchstiTnmbarer Oszillator 



= 2 0/00 
^ 2 0/00 
^ 0,5 0/00 



3.3 nach Rohronwechsel 

5.31 rtlarkenoszillator 

3*32 Gewobbelter Oszillator 

* / 

3*33 Durchstiminbarer Oszillator 



~ 2 0/00 

^ 1,5 ;s 

~ 3 0/00 



4 « Hub sohwankungG n ; 

in % bei Reohrenwechsel, bezogen 
"auf einen naxiawlen Hub von ‘ 8 liSIfe ; 



maximal 30 v-j 



VEB W»rk lOr , 
F^rii m • W«w»«#n 



B«n«nnun 9 



Wobbelgensrator 
’ 3 bis 223 ilHz, 



96 - 06.98023. 1 



198 BDE 80918 4 




1 








15* '.Vobbolhab : 



Maxirial + 4 l'.in25 



6 , Aus3anGC3pannua3 - 



7 . Aussan^Gv/iderotatvi 



Maiia'ii 30 iaV, r<,-,;olbar 

70 Oliix as;^*ui.'iGuri3ch, dt 
‘jber~an,-!;.n;ii j.-’liGl-i'.coit r) •:£ 
2*4-0 CliiU 37/..'inic;I;ric;ch ia 
01^;- mid Fd-3oreich 
(Zus at' 3 3 1 G c Ice r ) 



8r iSrf orderliche srisezahn- 
spaanunGi 

9* Sichmarken; 



ca. 30 Vss 

iia Abstand von 1 LHIz 



10. Sichmarkenkonstanz ; 



1 1 . Strocavors orgung : 



Wechselstroninetz 48 bis 
60 Hz; 100 bic 125 / 

200 bis 250 V 



12. Netzspaimungsschwaakmig®!!: 



<f 10 



13* LelStunssaufnahme: 



ca. 40 VA 



HachauHlsche Werte 



Abtaessungeni: 



ca* 508 X 233 ^ 1S0 aini 



Growicht i 



ca. 7 kg 



Zubehbr 



R ohre nb es true kungj 



4 X jSCC 81 
1 X EZ 80 
1 X StH 150/20 
1 X 3tR 70/6 



Zusatzgerdto nach Bodarf : 



Impedanzwandler (Zuaata- 

fehores^L 65-CO,38051 -1 

HP-VorblndungsleitunG 1,5 m 
mit Koaxialsteckern 13 lam 0 



Nic/To 






Benvnnung 



V£B W«rk far 
F«rnm«ld«w«««n 



Autoab# 



« tfjLU (JJD, ^ * 



Wobbelgefterator 
3 bis 225 MHz 



96 - 06.98023^ 



b«»i*ht OKS 













Wb p^eXs^rat^ ■ 



• * A •».** ' *- ’ • ♦ 

? ■.. -. .' .; '^.' ,- . , ■ •-•■■.'• ■ >t- ■ ■ 

iy ' :m'-' 

■ Spannoagsw^I’iler auf 0 i*for^«rlleh« .^l^^annuhg «loa^llj9B»- ^>- 
Silmtlicibie .'iich alter a<;i:? StellaftC Wobbels®neaa^W3?^4ti^^ 

Anaebl oBkabel mlt deta ITet^i V'erb-±fi4©il«-’'<3ei«fe 9rd®nt*V 'vAlH'- V^) 

' ‘ ■'■ • ' ' ■.•.■..? '■'T'^ 

2. Sotrieb ; ; . - " . . -r 

?7e'J25cchalter ’*G I” aaf ">}ln**. Gliatmlaape -an d<>r ?rontpl§rt»te 
raclits absn atuB ‘auflouchten* Gchaltrer S 2 "!?obb^«-<)s&*-r‘Ku^''* 
obenfalls auT "Sin". lerat ca* 30 rain einlaufen 'laaeen. Hack 
diasor Zeil: ist ■Jas Gerdt betriebsklar. • r 

rVobbolzanerator-Aue^^ang durcli ein 70 ^-ICabel rait ;Jeweiliojeia 
‘deBolTjokt rorbiadeii* 'Roi'.n CclTreiben 4©r Saaonanzkurve des ge-* 
9a«iton ':nc©3?£5 1st Kabel dira]:t, beita Abgleich von ZP-Vet*^ 
•sbarlceni (ein.- oder arv^culieBlicb tier Llischstufe) uba? ©in® 
Kopp^ii-apasitdt von ca- 2 pP ait dera Smpf ’inj^er au verbindon. 
Os3illG.prcd‘en-yerstvdrlceroin{7anf5 durch sin kurzes., ab^escbl-rm- 
toG Xo.bei parallel zura Arbv?it3-/riderstand am Auagans des Ltefi- 
objoktp der I^ildjjleiohrirbterdioda) legen. Sageaahn- 

S’;i?.anan;j do i Oi'*3ilio.:5ral3n on^:mQhae'n und ebenfalls iibsr oin 
kiii-oo.;:, at :oscuirui!:cs !iafcsl dow ^/obbelgsncrator zufiUjroii. Ab- 
sti inu.-,i.r V.'obbelgeoeratop so lange veivndera, bis Resonanslcur- 
vo na'? <l.-!r llltte cier Sildri'lire erscheint. j.\irch kleine Pi’e- * 
quenz.'.'nd'.-riiriG der Abstiffinung (uni ca. + 0,3 ^Hia) 1st die 3;^- 
uietrie der F.esonanskurve festsustellen. 

j-ii -Lieser Irequens^uicieruniT, die von Hand iurclizufuliren 1st, 
'•■•rr die ^Zurvo ibre ?oi*ra nicht veiv^ndorn, sondern. lodiglich 
,’ie Hui^punkte dw Hullknrve diirfen ans 5 'irj..' 3 tri.'^ch ns-ch lioks 
b/.;. .•'ocht.s au.'r.;andem. 

;;a sioh bei..i Vobbelri, .nit eiiv^r Sajezahnspaanunj- dor Arboits- 
punlrl; u^n' "oektanar '‘bre in das positive Xobiet verlagert, i.st 



1, V®rb«fl»ituni 



Ben^nming 



V£B W«rk lOr 
Fornm«ld«iw«s«n 



Ausgob* . Tog | Nomo 



7/(3'bb el .s?©ne rat or 
3 bis 223 'T.z 



~ 05 .; 3023.1 



beiioHl out 










die 5ichuns der Froquenzskalo im un^^ewobbeltea FAintand vor- 
’•cnoEinion ^erden. lira die Lage der Absolutfroquensen i’estzu- 
ctellcn, v;ird Schalber S 1 '•Markenaniplitude'' auf "2in” ge- 
schaltet und t.ait Regler RH 1 ‘'I'aaTjceiiajnplitude'' die Amplitu- 
de gut Gichtbar oingercgolt. 3s erscheinen Markon im Abstand 
von 1 Ullz, Beim Durchdrehon des Reglers troten diose 'larken 
bei zwei verschiedenen Reglerstellungen auf, \vas durch das 
Vortiandensein sowohl quadratischer, als auch kubische 7or- 
zerrungsprodukte bodingt ist. Die Meiigenauigkeit vvird hier- 
durch jedoch nlcht verschlechtert , da die darken in beiden 
Fallen an der gleichen Stella des Scbirnibildes liegen. 

Den Tilarken kann zusatzlich elne veranderbare Marke iiberla- 
gert werden. Zu diesem Sweek wird ein MeBsender fur den vor- 
gesehenen MeBbereich mit der Buchse Bu 1 ’’MeBsender” im Wob- 
belgenerator verbunden. Diese kontinuierlich abstimnbare iJar- 
ke emoglicht jetzt die Pests tell ung der absoluten Lage der 
Hiillkurve. 

3rscheint beim Aufsohalten der Marken auf dem Bildschirm ein 
KP-Gchleier, so ist parallel zum Arbeitowiderstand der Bild- 
gleichrichterdiode ein Kondensator in der GrbBenordnung von 
^1000 pP zu legen. Oieser Kondensator darf ;Jedoch nicht so 
groB gewahlt werden, daB durch ihn die Kurvenform beeintrach- | 
tigt wird. Falls Marken nicht zu oehen sind, liegt evtl. Uber- 
steuerung des Priif lings vor. 

Beseltlgung von Stbrungen 

Beim Abgloich ergeben sich im ungewobbelten Zustand starke 
Abweichungon von der Sollfrequenz. 

Ursnehe ; 

Arbeitspunkt der Realctonzrdhre Rd 4 hat sich verlagert. 
Boseitigung ; 

Geriit ausschalten. Wetzstecker ziehen* Siigezahnspannung ent- 
femen. Die 4 Bef estigungsschrauben an der Prontplatte Ibsen 
und GerSt heraus ziehen. Abschlrtnhaube aach Losen der Schrau- 
ben und Lb tverbind ungen abziehen. Absorptionswelleomesser 
iibor Koppelschleife an Katode (W 9) ankoppeln und RV/ 3 so ein- 
stellen, daB an ilim (Schloifer gegen Masse) eine Vorspannung 



fe/To - 4 V steht. Per Wellenmesser muB dann 113 MHz zelgen: 





Benennung 

97obbe Igenerat or 
3 bis 223J MHz 


battahf ou» Btatt 


Bloll Nr 2 


1 




61 - 06.93023.1 


WG 1 


Autgobe Tag 





I 

I 

I 









errorderlichetif alls 1st hlerau der Spulenkera von L au vei- 
stelisn, Oas Po*;entioineter RvV 3 darf Truadts'icalid m;r iei 
oboa beschrleboner Stl-runs '.verden. 

BgIo; V.’obboln 1 st: der Versfcdricer bzw. bei:n J'’G-.Cr.pr'inGer iar 
Konyrasbref^ler voll aufaudrehen. 

Anmerkung ; 

Bella Abgleich von Bild-ZP-Verstarkern kbnnen durch .-.iisclipro- 
dukte dor Harnonischen balder Oszlllatoren ItorraaLTken auf- 
tretsn, die jedoch das MeBergebnis nicht beeintrlchtigon. 

’Bel der Wobblong der Gesamtdurchlaufkurve eines Binpf angers 
konnen zwischen dem eingebauten gewobbeltcn Osaillator und* 
dem Oszillator des Prvif lings einerseits und der eigentlichen 
Wobbelfrequenz Doppelbllder auftreten, d.h. es erscheinb 
eine feste Dorchlaufkurve , und der uberlagert eine woitere 
von dor elgentlichen Wobblerfrequenz herriihrende. 

Bel Rbhrenwecheel (R5 wlrd darauf hingewiesen, daii nor 
eine ausgesuchte Edhre vom V7erk fur Pernmeldev/esen, Berlin- 
Oborschoneweide (’ATP) zu verwenden 1st. In der Nachbestellung 
1st der Hinweis **Ro 4, Wobbelgenerator” zu geben. 



B«n*nnung 



Xfi W«rk far 
•rnm«fd«w«»«n 



l^obtyelsferxerator 
3 Hs ^23 ^aIz 




BloH Nr 











55 VI 265 



17 obb else aerator *.VG 1 Ansloht 



5:^ n 2^5 



Ile/Po 

<$> ” 



VEB W«rk far 
F«mm*ldo«r*>«n 



1 lb. Hit. 

Au^abw Tofl Nam« 

wv R»ri4 rvvti A* MH iirti* vrHii* 





\ 


Bertsnnun^ 


1 

Y/obbelsenerator 




5 bla ^5 MHa 


; ^ 


64' — '06.980235.1 ' 








Wobbel39Q«3?ator W(J 1 

laaenaaslcht vollst,^ Abschlrmhaube abgenoamen 



55 11 287 



H©/'JN3 



VE8 Werk fOr 
F«fnm«ldew«»en 



6 en»nnun 9 



Wobbel generator 
5 bis 225 MHa 

64 - 06 , 98023.1 



b.ii«hl out 





